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WYJASNIENIE TRESCI STWZ NR 1 I ZMIANA TRESCI STWZ NR 1
(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego)

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy
Jednorazowego sprzetu medycznego

Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej im. Marszatka Jozefa Pilsudskiego
w Plonsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy — Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, ktére wptynely od
Wykonawcow:

Pytanie nr 1

Zadanie 12

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, by zaoferowane elektrody byly w pemi przetestowane do uzycia
z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcja obshigi oraz zaleceniami producenta? Producent
defibrylatoréw LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialnosci za incydenty medyczne lub nieskutecznos¢ terapii
wynikajace z uzycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obshugi defibrylatora.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy wymaga elektrod zgodnych z opisem przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 2

Zadanie 12

Zgodnie z instrukcjg obstugi i wytycznymi producenta do LIFEPAK 12 i 15 przeznaczony jest papier
o wymiarach 106 mm x 22 m (szerokos¢ nadruku 100 mm), a do LIFEPAK 20/20e papier 50 mm x ok. 30 m.
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w zadaniu 12 pozycje 10, 11, 12 papieru oryginalnego do LIFEPAK
o podanych wymiarach?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga papieru zgodnego z opisem przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 3
Zadanie 12
Czy Zamawiajacy bedzie wymagal, by zaoferowany papier byl w pehi przetestowany do uzycia
z defibrylatorami LIFEPAK, zgodny z instrukcja obstugi oraz zaleceniami producenta? Uzywanie

nieoryginalnego papieru moze powodowaé szybsze zuzywanie si¢ elementéw termoczutych drukarek
defibrylatoréw LIFEPAK.

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy wymaga papieru zgodnego z opisem przedmiotu zamdwienia.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 12 poz. 10, 11

Prosimy o dopuszczenie ww. papier do defibrylatora 12, 15 o rozmiarze 107x23
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.



Pytanie nr 5

Zadanie nr 12 poz. 19

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 210x295x150 stosowanego do aparatoéw Mac 2000.
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wymaga papieru zgodnego z opisem przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 12 poz. 23

Zwracamy sie do Zamawiajacego o wydzielenie poz. 20 do osobnego pakietu. Powyzsza pozycja nalezy do
innej grupy asortymentowej (pakiet typowy dla elektromedycyny). Takie rozwigzanie pozwoli na ztozenie
wiekszej ilosci ofert.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 12 poz. 23

Zwracamy sie do Zamawiajacego o dopuszczenie plasterkow przezroczystych umozliwiajacych obserwacje
wktucia o rozmiarze 6x7 cm, reszta parametréw bez zmian.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 8

Zadanie nr 12 poz. 23

Zwracamy sie do Zamawiajacego o dopuszczenie plasterkow wiokninowych bez okienka o rozmiarze 7,6x5,1
cm, reszta parametréw bez zmian.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 9

Zadanie nr 3 poz. 1-4

Czy Zamawiajacy dopusci w ww. pozycjach wyceng za op. — 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem
wymaganych ilosci? Podanie cen za opakowania nie bedzie zawyzato catkowitej wartosci przygotowanej oferty
przetargowej, co miatoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokfadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku, co wiaze si¢ z koniecznoscia jej zaokraglenia.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie cen jednostkowych
z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena jednostkowa jest
elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze
podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i warto$¢ brutto powinny by¢ podane w formacie 0,00 zi,
tj. z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 10

Projekt umowy — par. 6 ust. 1

Prosimy o zmiane kary umownej na 2 % warto$ci brutto opoznionej dostawy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
Zapis zawarty w par. 6 ust. 1 odnoszacy si¢ kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP,
przez co narusza cywilnoprawng rowno$¢ stron umowy, gdyz umowa w przypadku nieterminowych ptatnosci
przewiduje kare dla Zamawiajacego w wysokosci odsetek ustawowych. Potwierdza to wyrok Zespotu Arbitrow
z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/Z0/0-924/04, ktory orzeka, ze wprowadzenie takich dysproporcji w umowie
jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzecznosci z istotg
instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sadu Najwyzszego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR
440/798) ,,Kara umowna — jako razgco wygdrowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do
tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna — tracac charakter surogatu odszkodowania (art. 483 § 1
k.c.) — prowadzitaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 11

SIWZ —rozdzial VI C.1 — grupa kapitatowa

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna za spetniony wymég art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jesli
wykonawca, ktéry nie nalezy do zadnej grupy kapitatowej, przedstawi stosowne o$wiadczenie wraz z oferta.
Zgodnie z interpretacja przepiséw dotyczacych nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzedu
Zamowien Publicznych — ,,Zamawiajgcy powinien przyja¢ oswiadczenie wykonawcy o braku przynaleznoci
do grupy kapitatowej ztozone wraz z oferta, w sytuacji gdy w postgpowaniu ztozono jedna ofertl) lub wniosek
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu. O$wiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej ztozone
wraz z ofertg, niezaleznie od iloéci ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, réwniez
potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postepowania, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
nalezy jednak w tym przypadku pamietaé, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania
(wiaczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego o$wiadczenia po stronie
wykonawcey™.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy w Zadaniu 6 w pozycji 1 dopusci (stosowane przez Zamawiajacego) dreny Kehra wykonane
z silikonu, w ksztalcie litery T, z linig widoczng w Rtg, znaczniki co 5 cm, dtugo$¢ ramienia gléwnego okoto
50 cm, poprzecznego okoto 20 cm; sterylne, Jednorazowego uzytku, podwdjnie pakowane, dostarczane
z tacznikiem schodkowym lub stozkowym, dostepny w rozmiarach 9Ch, 12Ch, 15Ch, 18Ch.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiajacy w Zadaniu 6 w pozycji 2 dopusci (stosowane przez Zamawiajacego) dreny z trokarem
trojgraniec - o dhugosci 40 cm; w rozmiarach odpowiednio: 28F, 20F, 24F i 32F; spetniajace pozostate
wymagania okreslone w SIWZ.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajacy w Zadaniu 6 w pozycjach 4 i 5 dopusci (stosowane przez Zamawiajacego) dreny brzuszne
wykonane z silikonu, o dfugoséci ok. 50 cm; spetniajace pozostate wymagania SIWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajgcy w Zadaniu 6 w pozycji 7 (w zwigzku ze zmiang dokonang przez producenta) dopusci zestaw
do drenazu optucnej z komorg na wydzieling o pojemnosci 2100 ml; spelniajacy pozostate wymagania SIWZ.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiajagcy w Zadaniu 6 w pozycji 7 dopusci zestaw o sktadzie: zastawka platkowa ,,Heimlicha”
przeciwzwrotna zapobiegajgca powrotowi odessanego ptynu do pacjenta, zakonczona obustronnie tacznikiem
schodkowym umozliwiajacym polaczenie z workiem i drenem od pacjenta, worek o pojemnosci 2000 ml,
z odpowietrznikiem i zaworem spustowym, dren taczacy pomiedzy workiem, a zastawkg o dhugosci 50 cm.
Odpowiedz Zamawiajgcego '
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiajacy w Zadaniu 6 w pozycji 8 dopusci (stosowang przez Zamawiajacego) linig probkujaca do
kapnografu o dhugosci 300 cm; spetniajaca pozostate wymagania SWIZ.

OdpowiedZ Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.



Pytanie nr 18

Czy Zamawiajacy w pozycji 26 zadanie 11 do postgpowania cewnik dwuswiattowy wysokoprzeptywowy
(High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zakrzywionymi o $rednicy
11Fr i 13 Fr i dilugosciach: 15 cm, 17,5 cm 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiajgcego?
Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujacy szaft cewnika

- koncéwka bez bocznych otwordw zmniejszajaca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszajace ryzyko powstawania zakrzepow

- obrotowy pierscien do szycia pozwalajacy unikna¢ podraznienia skory

- zacisk bezpieczenstwa z zabezpieczeniami bocznymi chronigcymi rurke koncowki przed wyslizgnigciem sig
- wskazniki wypehienia, rozmiar i dtugos¢

- kompatybilny z MRI

- odporna na odksztalcenia prowadnica ,,J” z wysoka zawarto$cig tytanu zapewniajaca wyjatkowo wysoka
elastycznosé i odporno$é na odksztatcenia , dodatkowy komfort zapewnia powtoka z PTFE, ktéra gwarantuje
gladkg powierzchnie i najwyzszy poslizg

- iglta wprowadzajaca 18G

- rozszerzadto

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 26 z zadania 11 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 20

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 24 z pakietu 11 i utworzenie z niego odrebnego zadania.
Wydzielenie wymienionej pozycji zwigkszy konkurencyjnos¢ asortymentowo-cenowg w przedmiotowym
postepowaniu, co przetozy si¢ na uzyskanie przez Zamawiajacego bardziej korzystnych cen ofert.
Pozostawienie wyzej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencje wytacznie do
podmiotéw posiadajacych peten asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 21

dot. zadania nr 15 poz. 3

Czy zamawiajacy dopusci test do kontroli wsadu dla sterylizacji w formaldehydzie w opakowaniach
po 250 szt.?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 22

Zadanie 28 pkt. 1

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie na zasadzie rownowaznosci opatrunku wentylowego H Vent?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 23

Pyt. 1 — Czy Zamawiajacy celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi si¢ na wydzielenie z pakietu nr 11
pozycji 34-39 lub 33-39 i stworzy z nich oddzielny pakiet?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.



Pytanie nr 24

Pakiet 11

Czy Zamawiajagcy w poz. 34-39 dopusci: bezpieczna kaniule do wlewdw dozylnych z automatycznie
aktywujacym sie plastikowym zabezpieczeniem ostrza igly, wykonang z poliuretanu z 3 paskami dajacymi
bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umozliwiajacymi kontrole lokalizacji kaniuli w zyle, koreczek
z trzpieniem powyzej krawedzi, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydetek zamykany
standardowo bez dodatkowego mechanizmu, kaniule wyposazone w filtr hydrofobowy zapobiegajacy
zwrotnemu wyptywowi krwi, bez zaworu, rozmiary: 24G (0,74), 22G (0,9), 20G (1,0), 18G (1,3), 17G (1,5);
14G (2,0)?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 25

Pakiet 11

Czy Zamawiajacy w poz. 33 dopusci: koreczki z trzpieniem powyzej krawedzi ulatwiajace naprowadzenie
w Swiatto kaniuli?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 26

Pakiet 11

czy Zamawiajacy w poz. 33 dopusci koreczki pakowane na blistrze po 4 sztuki aseptycznie oddzielonych od
siebie koreczkow?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 27

Zwracam si¢ z prosba do Zamawiajacego o wydzielenie z pak. 2 poz. od 1 do 6 i utworzenie z nich oddzielnego
pakietu, co pozwoli na ztozenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 28

Czy w pak. 2 poz. | Zamawiajagcy dopusci filtr oddechowy elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym
wymiennikiem ciepta i wilgoci przeznaczony dla pacjentéw o objetosciach oddechowych Vt 150 — 1200 ml,
wydajnosci nawilzania 33 mg H20/1 przy Vt 500 ml, przestrzer martwa 51 ml, masa 28 g? w/w filtry sa obecnie
uzywane u Panstwa w szpitalu.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 29

Czy w pak. 2 poz. 2 Zamawiajacy dopusci filtr oddechowy elektrostatyczny przeznaczony dla pacjentéw
o objetosciach oddechowych Vt 150 — 1200 ml, przestrzeri martwa 36 ml, masa 19 g? w/w filtry sa obecnie
uzywane u Panstwa w szpitalu.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 30

Czy w pak. 2 poz. 3 Zamawiajgcy dopusci zamkniety system do odsysania wyposazony w obrotowa zastawke
umozliwiajgcg catkowita separacje cewnika od obwodu oddechowego spetniajacy wszystkie pozostate wymogi
SIWZ?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 31

Czy w pak. 2 poz. 4 Zamawiajacy dopusci polietylenowy karbowny uktad oddechowy spetniajacy wszystkie
pozostate wymogi SIWZ?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 32

Czy w pak. 2 poz. 5 Zamawiajacy dopusci polietylenowy karbowny uktad oddechowy wyposazony
w dodatkowa rure o dtugosci 120 cm?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 33

Czy w pak. 2 poz. 6 Zamawiajacy dopusci wymiennik ciepta i wilgoci tzw. ,,sztuczny nos” wyposazony w port
do podawania tlenu7 oraz port do odsysania zamykany koreczkiem o przestrzeni martwej 16 ml i masie 8,5 g.
Zapewniajacy wydajnos¢ nawilzania min. 28,5 mg H2)/l przy Vt 500 ml przy jednoczesnej utracie wilgoci 11
mg H2)/1 przy Vt 500 ml?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34

Dotyczy zadania 7, poz. 1,2

W celu przedtozenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w zadaniu 7,
poz. 1,2 elektrod 2-biegunowych do czasowej stymulacji serca, koficowka dosercowa zagicta, dtugosc
120 cm, z miekka atraumatyczna koncéwka umozliwiajaca fatwe wprowadzanie do serca w rozmiarze 617
Fr.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy zadania 7, poz. 3, 4

Zwracamy sie do Zamawiajacego o dopuszcezenie introduceréw 6 17 Fr z prowadnikiem 0,035” lub 0,038
o dtugosci 45 cm, spetniajgcych pozostate wymagania SIWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36

Dotyczy zadania 13, poz. 1

Ze wzgledu na mozliwos¢ zaoferowania produktu najwyzszej jakosci zwracamy sie do Zamawiajgcego
o dopuszczenie elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych z pierscieniem ekwipotencjalnym, dla
dorostych o powierzchni aktywnej 90 cm 2 i wymiarach 170,5 x 128,5 mm, spetniajacych pozostate wymagania
SIWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy zadania 13, poz. 3

Prosimy o wydzielenie z pakietu 13 poz. 3 i utworzenie z niej osobnego pakietu 13 poz. 3 i utworzenie z niej
osobnego pakietu.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 38

Zadanie nr 2 Dotyczy pozycji 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie produktu czystego mikrobiologiczne.
Odpowiedz Zamawiajacego



Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 39

Zadanie nr 2 Dotyczy pozycji 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zamknigtego systemu dotchawiczo-oskrzelowego do wielokrotnego
odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w ukladzie zamknigtym z rurki intubacyjnej z rurki
tracheostomijnej. Rozmiary CH12, CH14. Mozliwo$é stosowania przez do 72 godzin. System posiada:
oznaczenie czasu uzycia systemu na opakowaniu Jjednostkowym, rozmiar cewnika kodowany kolorem wedhig
standardu ISO, zintegrowany/wbudowany podwajnie obrotowy tacznik o kacie 90° stuzacy do potgczenia rurki
oraz respiratora, zamykany, obrotowy port do przeptukania cewnika o dtugosci min. 5 cm, zamykany port do
podawania lekéw wziewnych (MDI) zintegrowany bezposrednio w czeéci tacznika podiaczonej do rurki
pacjenta, komora pozwalajgca na obserwacije i oceng wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie tacznika podcisnienia
W postaci kapturka, zamocowane do zestawu w spos6b zapobiegajacy zagubieniu, aktywacja podcisnienia za
pomoca przycisku sciskanego wnetrzem dioni, blokada przycisku uniemozliwiajaca przypadkows aktywacje
odsysania, poprzez jego obrét o 90°, system stanowigcy integralng calos¢, nieroztaczalny, cewnik zakonczony
atraumatycznie (zaokraglona koncoéwka), z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami po
przeciwleglych stronach, zakoficzony obwédka w kolorze czarnym pozwalajagcym na jego wizualizacje podczas
przeplukiwania, cewnik pozbawiony ftalanéw DEHP, oznaczenie rozmiaru cewnika bezposrednio na dystalnym
koricu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami glebokosci insercji skalowanymi co 1 c¢m, zmienna
sztywnos¢ cewnika, pakowany papier-folia.

Do kazdego zestawu dotaczone strzykawki do przeplukiwania cewnika.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 40

Zadanie nr 2 Dotyczy pozycji 3

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy Zamawiajgcy wymaga produktu czystego mikrobiologiczne,
czy sterylnego?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga produktu sterylnego.

Pytanie nr 41

Zadanie nr 2 Dotyczy pozycji 3

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby system byt nieroztgczalny i stanowit integralng cato$é?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy potwierdza, Ze system ma by¢ nierozlgczalny i stanowié integralng catos¢.

Pytanie nr 42

Zadanie nr 3 Dotyczy pozycji 13-19

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie produktu wykonanego z polipropylenu, poliweglanu i silikonu.
Rozmiar maski kodowany na koncu rurki powietrznej.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 43

Zadanie nr 23 Dotyczy pozycji 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie systemu do kontrolowanej zbidrki stolca. System wykorzystujacy
technologi¢ super-absorbentu o ponizszych cechach: silikonowy cewnik z pierscieniem uszczelniajacym o
pojemnosci 45 ml; ;znacznik pozycyjny widoczny w badaniu rtg; cz¢$¢ cewnika majaca bezposredni kontakt z
ciatem pacjenta wykonana z materiatu o zwickszonym poslizgu po kontakceie z ciecza; port irygacyjny (kolor
niebieski); port do pobierania prébek na drenie z silikonowym zabezpieczeniem klapka; cewnik przezierny dla
promieni RTG o dtugoéci 165 cm; czas uzytkowania 28 dni; wszystkie elementy trwale ze sobg potaczone;
urzagdzenie nie zawiera lateksu. Zawarto$é zestawu: 3 worki o pojemnosci 1500 ml z wkiadka z super-
absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzujacego; podstawa do montowania
do f6zka z nadajacym si¢ do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralng rurka obrotowa; w opakowaniu
zbiorczym strzykawka 3-czesciowa z gumowym tlokiem o pojemnosci 45 ml, zacisk irygacyjny.

Odpowiedz Zamawiajgcego



Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 44

Zadanie nr 23 Dotyczy pozycji 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie (w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczace pozycji
1, zadania nr 23) wymiennych workéw o pojemnosci 1500 ml, kompatybilnych z proponowanym systemem do
zbiorki stolca.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 45

Zadanie 13

Punkt nr 3. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania uchwyt elektrody czynnej, dtugos¢ kabla 3m lub 5m,
do ostrza ér. 4mm, koncowka kompatybilna z aparatem EMED?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 46

Zadanie 2, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci filtr o objetosci oddechowej w zakresie 150-1500 ml,
nawilzenie przy Vt 500 ml — 32mg, spelniajacy pozostate parametry?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 47

Zadanie 2, pozycja 2: Czy Zamawiajacy dopusci filtr o wadze 22g, przestrzeni martwej 35 ml, objetosci
oddechowej w zakresie 150-1500 ml, spetniajacy pozostale parametry?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 48

Zadanie 2, pozycja 3: Czy Zamawiajacy dopusci zamkniety system do odsysania z zabezpieczeniem facznika
podcisnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposob zapobiegajacy zagubieniu oraz z
suwakiem umozliwiajacym petne zamknigcie/otwarcie przeptywu bez konieczno$ci rozmontowania catosci
systemu, bez silikonowej zastawki, speiniajgcy pozostate parametry?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 49

Zadanie 2, pozycja 4-5: Czy Zamawiajacy dopusci obwody oddechowe obustronnie karbowane?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 50

Zadanie 2, pozycja 5: Czy Zamawiajacy dopusci obwod oddechowy z dodatkowa rurg o dhugosci 100 cm,
spetniajacy pozostate parametry?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 51
Zadanie 2, pozyqa 6: Czy Zamawiajacy dopusci wymiennik ciepta i wilgoci o parametrach:
Wymiennik ciepta i wilgoci: celulozowy
+  Przestrzen martwa: 16ml
+  Waga: 9g
+  Objetos¢ oddechowa: 200-1000ml
+  Skutecznos$¢ nawilzania: 24mg przy Vt500
«  Opornos¢: 0,5 hPa przy 30 1/min



Zlgcza: 15F
Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczka
+  Port tlenowy: tak
+  Opakowanie: papier/folia
« Jalowy: tak?
Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52

Zadanie 2, pozycja 8: Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do toalety jamy ustnej o skladzie: szczoteczka do
mycia z¢bow z wbudowanym adapterem do regulacji sity ssania, ptyn do ptukania Jjamy ustnej, aplikator
gabkowy do nawilzania, zel do nawilzania?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 53

Zadanie 2, pozycja 8: Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do toalety jamy ustnej o skladzie: szczoteczka do
mycia z¢gbéw z wbudowanym adapterem do regulacji sily ssania oraz 3 gabki do mycia z wbudowanym
adapterem do regulacji sity ssania?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 54

Zadanie 2, pozycja 11: Czy Zamawiajacy dopusci prowadnice dostepne w rozmiarach: CH6, CH10 i CH14?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55

Zadanie nr 3, pozycja 1-6: Czy Zamawiajacy dopusci tyzki do laryngoskopu o parametrach:

Lyzka do laryngoskopu, swiattowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie
rozmiary tyzek majg pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ dostepne do zaméwienia od reki. Diugosé tyzek w
rozmiarach 3 i4 : 3- 135 mm, 4- 155 mm. Nieodksztatcajaca sie tyzka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego
stopu metalu, kompatybilna rekojesciami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil tyzek
identyczny z profilem tyzek wielorazowego uzytku. Mocowanie $wiattowodu zatopione W tworzywie
sztucznym koloru zielonego, ulatwiajacym identyfikacje ze standardem ISO 7376. Swiattowdd wykonany z
polerowanego tworzywa sztucznego, dajacy mocne, skupione $wiatlo. Swiattowéd nieosloniety, doswietlajacy
wnetrze jamy ustnej i gardto. Srednica $wiatlowodu 5 mm. Zakoficzenie tyzki, atraumatyczne, zaokraglone,
pogrubione. Wytrzymaty zatrzask kulkowy zapewniajacy trwale mocowanie w rekojesci. Wyrazne
oznakowanie rozmiaru tyzki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol ,,nie do powtornego uzycia” (przekreslona
cyfra 2) naniesione na kotnierzu tyzki, pakowanie folia - folia. Na opakowaniu jednostkowym numer
katalogowy?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56

Zadanie 3, pozycja 7-12: Czy Zamawiajacy odstapi od parametru ,Mozliwoéé stosowania tyzki w polu
magnetycznym™?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 57

Zadanie 3, pozycja 14: Czy Zamawiajacy dopusci maske krtaniowa rozmiar 1,5 dla dzieci 5-10 kg?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.



Pytanie nr 58

Zadanie 3, pozycja 15: Czy Zamawiajacy dopusci maske krtaniowa rozmiar 2 dla dzieci 10-20 kg?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 59

Zadanie 3, pozycja 16: Czy Zamawiajacy dopusci maske krtaniowa rozmiar 2,5 dla dzieci 20-30 kg?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 60

Zadanie 3, pozycja 17: Czy Zamawiajacy dopusci maske krtaniowa rozmiar 3 dla dorostych 30-50 kg?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 61

Zadanie 3, pozycja 18: Czy Zamawiajacy dopusci maske krtaniowa rozmiar 4 dla dorostych 50-70 kg?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 62

Zadanie 3, pozycja 19: Czy Zamawiajacy dopusci maske krtaniowa rozmiar 5 dla dorostych 70-100 kg?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 63

Zadanie 3, pozycja 13-19: Czy Zamawiajacy dopusci maski krtaniowe z rozmiarem kodowanym numerycznie
na opakowaniu oraz na samej masce krtaniowej, bez kolorystycznego oznaczenia?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 64

Zadanie 5, pozycja 48-52: Czy Zamawiajacy dopusci rurke ustno gardfowa wykonang z PE?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 65

Zadanie 5, pozycja 53: Czy Zamawiajacy dopusci maski krtaniowe z rozmiarem kodowanym numerycznie na
opakowaniu oraz na samej masce krtaniowej, bez kolorystycznego oznaczenia?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 66
Zadanie 5, pozycja 53: Czy Zamawiajacy dopusci maski krtaniowe dostgpne w rozmiarach:

Acjenta

. Wielkos¢
" mankietu
Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 67

Zadanie 5, pozycja 54, 55, 56: Zwracamy sie z prosba o wydzielenie pozycji 54, 55, 56 z pakietu nr 5 do
osobnego zadania tak, by umozliwié¢ sktadanie ofert na pozostalg cz¢s¢ pakietu. Obecny uktad nie pozwala nam
na wzigcie udziatu w ww. przetargu. Zgoda na nasza prosbe umozliwitaby Panstwu dogodniejszy wybor
dostawcy przy rownej konkurencji oraz obnizenie wartosci cenowej proponowanego przez Panistwa pakietu?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 68

Zadanie 5, pozycja 57: Czy Zamawiajacy dopusci pozycjoner pod reke/noge o wymiarach ok. 61x13x10?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69

Zadanie 9, pozycja: 14, 15, 16, 22, 24, 25, 28: Zwracamy sie z prosbg o wydzielenie pozycji 14, 15, 16, 22, 24,
25, 28 z pakietu nr 9 do osobnego zadania tak, by umozliwié¢ skiadanie ofert wylacznie na te pozycje lub
umozliwienie sktadania oferty na pozycj¢ w ramach Pakietu nr 9. Obecny uklad nie pozwala nam na wziecie
udzialu w ww. przetargu. Zgoda na nasza prosbe umozliwitaby Paristwu dogodniejszy wybor dostawcy przy
réwnej konkurencji oraz obnizenie wartosci cenowej proponowanego przez Panistwa pakietu?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 70

Zadanie 9, pozycja 22: Czy Zamawiajacy dopusci worek na wymiociny z absorbentem o pojemnosci 1500 m]?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 71

Zadanie 9, pozycja 25: Czy Zamawiajacy dopusci marker medyczny wylacznie z linijka w zestawie?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 72

Zadanie 5, pozycja 1-17

Czy Zamawiajacy dopusci rurki intubacyjne skalowane co 1 em, posiadajace podwojny znacznik glebokosci
umozliwiajacy kontrole potozenia rurki?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 73

Zadanie 5, pozycje 18 - 22

Czy Zamawiajacy dopusci rurki intubacyjne zbrojone z informacja o srednicy mankietu podang na opakowaniu
jednostkowym?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 74

Zadanie 5, pozycja 18 - 22

Czy Zamawiajgcy dopudci rurki intubacyjne skalowane co 1 cm, posiadajace podwojny znacznik glebokosci
umozliwiajacy kontrolg potozenia rurki?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 75

Zadanie 5, pozycja 48-50

Czy Zamawiajacy dopusci rurke ustno-gardlowa wykonang z wysokiej jakosci polietylenu pozbawionego
ftalanow?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 76

Zadanie 5, pozycja 53

Czy Zamawiajgcy dopusci maski krtaniowe w rozmiarach wedtug wagi pacjenta 5-10kg, 10-20 kg, 20-30 kg,
30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 77

Zadanie 5, pozycja 54, 56, 57

Czy Zamawiajacy wydzieli powyzsze pozycje do osobnego pakietu co pozwoli na ztozenie Naszej firmie
konkurencyjnej oferty cenowej?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 78

Grupa 5, pozycja 55

Czy Zamawiajacy dopusci ostonki na uchwyt lampy o glebokosci 8cm, pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 79

Zadanie nr 8, pozycja 1-10

Czy Zamawiajacy wydzieli powyzsze pozycje do osobnego pakietu co pozwoli na zlozenie Naszej firmie
konkurencyjnej oferty cenowej?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajagcy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 80

Zadanie nr 8, pozycja 1-2

Czy Zamawiajgcy dopusci opaski identyfikacyjne winylowe?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 81

Zadanie nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci opaski identyfikacyjne o dtugosci 17 cm?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 82

Zadanie nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci opaski identyfikacyjne o dlugosci 25 cm?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 83

Zadanie nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci kieliszki do lekéw wykonane z polipropylenu?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 84

Zadanie nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiajgcy dopusci kieliszki do lekéw pakowane a’90 sztuk oraz ich wycene z przeliczeniem ilosci i
zaokragleniem ,,w gére” do 667 zamawianych opakowan?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy dopuszcza kieliszki do lekéw pakowane a’90 sztuk, natomiast Zamawiajacy nie wyraza zgody
na wycene opakowania. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie cen Jjednostkowych
z dokladnoseig do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena jednostkowa jest
elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze
podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i warto$¢ brutto powinny byé podane w formacie 0,00 zi, tj.
z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 85

Zadanie nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiajacy dopusci szpatutki drewniane pakowane a’100 sztuk oraz ich wycene z przeliczeniem ilosci
zamawianych opakowan do 200?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza szpatutki drewniane pakowane a’100 sztuk, natomiast Zamawiaj acy nie wyraza zgody
na wyceng opakowania. Zgodnie z rozdziatlem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie cen jednostkowych
z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena jednostkowa jest
elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze
podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i warto$é brutto powinny byé podane w formacie 0,00 7k, 1.
z doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 86

Zadanie nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiajacy dopusci szpatutki drewniane o wymiarach 150x17 mm?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 87

Zadanie nr 11, pozycje 13-21; 40-43

Czy Zamawiajacy wydzieli powyzsze pozycje do osobnego pakietu co pozwoli na zlozenie Naszej firmie
konkurencyjnej oferty cenowe;j?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 88

Zadanie nr 11, pozycje 40-43

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki o wskazanych pojemnosciach z 10% rozszerzeniem pojemnosci
nominalnej oraz z mlecznobiatym tlokiem?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 89

Zadanie nr 12, pozycja 5

Czy Zamawiajacy dopusci papier o wymiarach 143x150x300mm?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 90

Zadanie nr 12, pozycja 8

Czy Zamawiajacy dopusci papier o wymiarach 130x135x370?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91

Zadanie 12, pozycja 12

Czy Zamawiajacy dopusci papier w rolce o dtugosci 30m z odpowiednim przeliczeniem ilosci zamawianych
rolek i zaokragleniem ,,w gore™ do 87?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 92

Zadanie nr 12, pozycja 19

Czy Zamawiajacy dopusci papier o wymiarach 210x295x150?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93

Zadanie 12, pozycja 24

Czy Zamawiajacy dopusci kompatybilny z urzadzeniem ustnik o wymiarach 28 x 30 x 60mm?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94

Zadanie nr 23, pozycja 1 :

Czy Zamawiajacy dopusci jednorazowy system do kontrolowanej zbidrki luznego stolca wyposazony w
silikonowy rekaw o ditugosci 167 cm z wbudowang w strukture silikonu na catej dtugosci substancja
neutralizujacg nieprzyjemne zapachy; niskocisnieniowy balonik retencyjny; port do napetniania balonika
retencyjnego, oraz port do irygacji umozliwiajacy takze doodbytnicze podanie lekow, z klamra zamykajaca
$wiatto drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W
zestawie 3 worki do zbiorki stolca, o pojemnosci 1500 ml z zastawka zabezpieczajaca przed wylaniem
zawartosci skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem weglowym zawierajagce wewnatrz
saszetke z absorbentem cieczy?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 95

Zadanie nr 23, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiorki stolca o
pojemnosei 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia czgs¢ przezroczysta,
tylna biala, z zastawka zabezpieczajacg przed wylaniem zawartosci i filtrem weglowym (do wyboru z filtrem
lub bez) pochtaniajacym nieprzyjemne zapachy i zapobiegajacym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2
sztuki z filtrem weglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 96

Zadanie nr 25, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci butelki do dtugotrwatego odsysania ran wykonane z polietylenu medycznego?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 97

Zadanie nr 25, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci zel w formie amputostrzykawki pakowany po a’25 sztuk?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 98

Zadanie 25, pozycja 11

Czy Zamawiajacy dopusci szyny Kramera niepokryte farbg?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 99

Pakiet 8

Czy Zamawiajgcy wydzieli z pakietu 8 pozycje 32 i 33 do oddzielnego zadania, dopuszczajac jednoczesnie
dopuszczajac w pozycji 32 sonde o dlugosci 125 cm, wykonana z migkkiego poliuretanu, a w pozycji 33 zestaw
zakonczony tgcznikiem ENFit?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 100

Pakiet 11

Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu 11 pozycje 61 i 62 do oddzielnego zadania, dopuszczajac jednoczesnie
dopuszczajac w pozycji 61 PEG z wbudowang zastawkg antyzwrotng, zamiast zacisku?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 101

pakiet 1, poz. 3-4,32,34,76-79

Czy zamawiajacy wydzieli poz. 3-4,32,34,76-79 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na ztozenie
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniedzy jest dla Zamawiajacego priorytetem,
a podziat pakietu to umozliwia. Zlozenie ofert przez rézne firmy pozwoli Zamawiajacemu na dokonanie
wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w mysl ustawy PZP, gdyz wieksza
liczba oferentow stwarza wieksze mozliwosci wyboru. '
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 102

Pakiet 1, poz. 32

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem
ilosci z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie cen jednostkowych
z dokfadno$cia do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena jednostkowa jest
elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze
podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i warto$é brutto powinny by¢ podane w formacie 0,00 z, tj. z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 103

Pakiet 1, poz. 76-79

czy zamawiajacy dopusci przewdd-dren o dtugosci min. 200 cm?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 104

Pakiet 8, poz. 1

Czy zamawiajacy dopusci opaski identyfikacyjne dla dzieci o dlugosci 170 mm, pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, ,
dtugosé czesei regulacyjnej 9 cm, 13 zakreséw regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych
pacjenta, pakowane po 100 szt, dostepne w kolorze bialym, rézowym, niebieskim, w czgsci opisowej szerokosé
opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokos¢ opaski w czesci stuzacej do zapigcia 1,2(+/-1 mm)?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 105

Pakiet 8, poz.2

Czy zamawiajacy dopusci opaski identyfikacyjne dla dorostych o dtugosci 245 mm, rozmiar kartonika 13 mm
x 104 mm (z perforacja do oderwania czesci kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, dtugos¢
czesci regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresoéw regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta,
pakowane po 100 szt, dostepne w kolorze bialym, w czgsci opisowej szerokos¢ opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokos¢
opaski w czesci stuzacej do zapigcia 1,2(+/-1 mm)?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 106

Pakiet 8, poz.1-2,8-10

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt.
z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gore do petnych opakowan.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie cen jednostkowych
z dokladnoscia do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena jednostkowa jest
elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie begdzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze
podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i warto$¢ brutto powinny by¢ podane w formacie 0,00 zi,
tj. z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 107

Pakiet 8, poz.3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem
ilosci z zaokragleniem w gore do pelnych opakowan.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie cen jednostkowych
z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku dla wyrobow masowych, gdzie cena jednostkowa jest
elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze
podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i warto$¢ brutto powinny by¢ podane w formacie 0,00 zi,
tj. z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 108

Pakiet 8, poz.7

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt
z przeliczeniem ilo$ci z zaokragleniem w gore do petnych opakowan.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajagcy nie wyraza zgody. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie cen jednostkowych
z doktadnoscig do czterech migjsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena jednostkowa jest
elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze
podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i warto$¢ brutto powinny by¢ podane w formacie 0,00 zi,
tj. z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.
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Pytanie nr 109

Pakiet 8, poz.1-10,34

Czy zamawiajacy wydzieli poz. 1-10,34 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na zlozenie
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniedzy jest dla Zamawiajacego priorytetem,
a podziat pakietu to umozliwia. Zlozenie ofert przez rézne firmy pozwoli Zamawiajacemu na dokonanie
wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczeiwej konkurencji w mysl ustawy PZP, gdyz wieksza
liczba oferentéw stwarza wieksze mozliwosci wyboru.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 110

Pakiet 9, poz. 2,7,9,26-27

Czy zamawiajacy wydzieli poz. 2,7,9,26-27 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na zlozenie
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pienigdzy jest dla Zamawiajacego priorytetem,
a podziat pakietu to umozliwia. Ztozenie ofert przez rézne firmy pozwoli Zamawiajacemu na dokonanie
wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczeiwej konkurencji w mys] ustawy PZP, gdyz wieksza
liczba oferentéw stwarza wigksze mozliwosci wyboru. ‘

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 111

Zadanie 11, poz. 33,44,46-47,59-60

Czy zamawiajacy wydzieli poz. 33,44,46-47,59-60 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na
zlozenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniedzy jest dla Zamawiajacego
priorytetem, a podzial pakietu to umozliwia. Ztozenie ofert przez rozne firmy pozwoli Zamawiajagcemu na
dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w my$l ustawy PZP,
gdyz wigksza liczba oferentéw stwarza wieksze mozliwosci wyboru.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 112

Zadanie 11, poz. 33

Czy zamawiajacy dopuszcza i wymaga koreczki typu Combi- z trzpieniem ponizej krawedzi korka, ktérego
konstrukcja zapewnia szczelnoéé i kompatybilnosé ze portem typu Luer —Lock i Luer, jalowe, pakowane
indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu
zbiorczym w formie kartonika ?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 113

Zadanie 11, poz. 33

Czy zamawiajacy dopusci koreczki z trzpieniem powyzej krawedzi, ktérego konstrukcja zapewnia szczelno$é i
kompatybilno$¢ ze standardowym portem, w kolorze bialym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w
opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 114

Zadanie 11, poz. 33

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt.
z przeliczeniem ilo$ci z zaokragleniem w gére do petnych opakowan.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zgodnie z rozdzialem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie cen jednostkowych
z dokladnoscig do czterech miegjsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena jednostkowa jest
elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze
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podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i warto$¢ brutto powinny by¢ podane w formacie 0,00 zi,
tj. z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 115

Zadanie 11, poz. 44, 46-47

czy zamawiajacy dopusci skalg rozszerzong 50/60 ml?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 116

Zadanie 11, poz.59

Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi i jej preparatéw typu TS, jatowy, niepirogenny,
nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200pm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrzad posiada ostra igla biorcza
dwukanatowa, tréjptaszczyznowo Scieta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany czerwong klapka, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dt. komory
kroplowej 7,5 cm w czesci przezroczystej, catkowita dtugosé komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przeptywu,
tacznik LUER-LOCK z ostonka, zaczep na dren, dren o dtugosci 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister
papier —folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objetos¢ komory kroplowej — 12,37 cm3, powierzchnia komory
36,52 cm2, powierzchnia filtrujaca ok. 16,34 cm2 ( objetos¢ 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 117

Zadanie 11, poz.59

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na
umieszczenie ighy biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostong z tworzywa sztucznego?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 118

Zadanie 11, poz.59

Czy zamawiajacy wymaga zaoferowania przyrzadu do przetaczania krwi bez ftalanéw z informacja na etykiecie
w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzajacg brak zawartosci ftalanow?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy wymaga przyrzadu do przetaczania krwi bez ftalanow.

Pytanie nr 119

Zadanie 11, poz. 60

Czy Zamawiajacy dopusci IS bez ftalanéw, jatowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igla
biorcza dwukanatowa, trdjptaszczyznowa — w kolorze bialym, wykonana ze wzmocnionego ABS -
odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieska klapka - przezroczysta $rednio twarda
komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, dlugos¢ catkowita komory kroplowej 62 mm, dtugos¢ czesci
wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr ptynu o wielkosci oczek 15um, rolkowy regulator
przeptywu - lacznik LUER-LOCK z oslonkg - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia -
sterylizowany tlenkiem etylenu, dlugos$¢ drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 120

Zadanie 11, poz. 60

Czy zamawiajacy wymaga zaoferowania przyrzadu do przetaczania bez ftalanéw z informacja na etykiecie w
formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzajaca brak zawartosci ftalanow?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga przyrzadu zgodnego z opisem przedmiotu zamowienia.
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Pytanie nr 121

Zadanie 11, poz. 60

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania plynéw infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku
rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostone z tworzywa
sztucznego?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 122

Zadanie 11, poz. 59-60

czy zamawiajgcy wymaga opakowania papier-folia?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 123

ZADANIE 14:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylaczenie rekawdw papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-5) oraz
utworzenie odrgbnego pakietu? Podzielenie pakietu umozliwitoby wiekszej ilosci oferentom ztozenie ofert
atrakcyjnych pod wzgledem ceny, waloréw funkcjonalno-uzytkowych oraz jakosci. Umozliwienie ztozenia
ofert réznym firmom pozwoli Zamawiajacemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i
najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 124

Dotyczy zadania nr 24 Poz. 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie ukladéw do resuscytacji o dlugosci 1.2m?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 125

Dotyczy zadania nr 24 Poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie czapeczki jednorazowego uzytku wykonanej z bawehy,
o idealnym dopasowaniu ufatwiajagcym spozycjonowanie rur ukladu oddechowego, wyposazonej w rzepy
umozliwiajace umocowanie rur oraz otwory do mocowania tasiemek od generatora, w rozmiarze 000 do 9
(co 2cm)?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 126

Dotyczy zadania nr 24 Poz. 6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie uktadéw do resuscytacji o dtugosdci 1.2m, niesterylnych z
maseczkg o Srednicy zewnetrznej 68,8mm?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 127

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

W zwigzku z wystgpowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okolicznosci nadzwyczajnych zwigzanych
ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy sie z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2
KC  zastrzezenia, z¢ do czasu ustania ww. okolicznoci taczna odpowiedzialnoéé odszkodowawcza
Wykonawcy wynikajgca z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, niezaleznie od podstaw
prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytutu kar umownych), bedzie ograniczona wylacznie do szkody
wyrzgdzonej umyslnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W swietle aktualnych uwarunkowar zwigzanych w sytuacja epidemiologiczng na $wiecie praktycznie zaden
dystrybutor sprzetu medycznego nie moze zagwarantowaé dostawy towaréw stanowiacych przedmiot
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zamdwienia. Producenci realizujg Zamowienia wg okreslonych priorytetow, wynikajacych z tendencji i
zapotrzebowan ogolnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegos
asortymentu przeznaczonego na Panstwa rzecz moze by¢ problem z jego dostarczeniem (importem,
procedurami i transportem wewnetrznym). W zwiazku z powyzszym zacigganie zobowigzan w aktualnych
warunkach, obarczonych duzym ryzykiem odpowiedzialnosci kontraktowej, moze by¢ niemozliwe, nawet przy
dotozeniu maksimum starannosci przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o nastgpujacej tresci:
.» W zwigzku z wystgpowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okolicznosci nadzwyczajnych zwigzanych
ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania fgczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
Wykonawcy wynikajgca z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, niezaleznie od podstaw prawnych
dochodzonego roszczenia (w tym z tytutu kar umownych), ograniczona jest wylqcznie do szkody wyrzgdzonej
umysinie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody, jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz w § 8 pkt. 2 lit. g) wzoru umowy
istnieje zapis ,,(...) W czasie trwania sity wyzszej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidtowe
wykonanie Umowy, gdy ponosi wine umys$la za naruszenia (...)".

Pytanie nr 128

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiajac wyrazi zgode na zmniejszenie kar umownych wynikajacych z §6 ust, 1 do 0,5% warto$ci
niezrealizowanej dostawy?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 129

Zadanie 10

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu wyposazonego w lini¢ pomiarowg o dugosci 152 cm z
przetwornikiem ze zintegrowanym systemem pluczacym 3ml/h z 2 x mozliwo$ciami przeptukiwania, linig
ptuczaca z biureta posiadajaca prosta igla zapobiegajacg zapowietrzeniu si¢ systemu pomiarowego,
kompatybilny z monitora Bene View T8 dzigki dostarczonym przy pierwszym zamoéwieniu kablami typu bez-
Pinowym.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 130

Zadanie 10

Celem prawidlowej kalkulacji oferty prosimy Zamawiajacego o podanie ilosci monitora Bene View T8
w ktorych beda stosowane przetworniki z zadania 10

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, ze wymaga 180 szt. zestawOw do monitorowania ci$nienia. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, ze zestaw ma by¢ kompatybilny ze ztaczem monitora Bene View T8 poprzez przewody bedace na
wyposazeniu zamawiajacego.

Pytanie nr 131

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 13 poprzez zamiang stow ,odsetki
ustawowe” na ,,odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych™?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 132
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu przysziej
umowy i w zakresie § 6 ust. 1, 2:

1. Zaewentualna nieterminowa dostawe przedmiotu umowy Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce kara
umowng w wysokosci 0,5% wartosci brutto niezrealizowanej dostawy za kazdy kalendarzowy dzien
opoznienia, jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto niezrealizowanej w terminie dostawy
przedmiotu umowy.
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2. W przypadku rozwigzania umowy albo odstgpienia od umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 5% wartosci
niezrealizowanej cze$ci umowy brutto.

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 133

Dotyczy Zadanie 8, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$é zaoferowania opaski identyfikacyjnej dla niemowlat w kolorze
niebieskim i rézowym, posiadajace przezroczyste okienka do umieszczenia karteczki do wpisywania danych
osobowych pacjenta, dlugos$é¢ 17 cm?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 134

Dotyczy Zadanie 8, poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwoé¢ zaoferowania opaski identyfikacyjnej dorostych w kolorze biatym,
posiadajace przezroczyste okienka do umieszczenia karteczki do wpisywania danych osobowych pacjenta,
dlugosé 24 cm? '
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 135

Dotyczy Zadanie 8, poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania kieliszkéw do lekéw w opakowaniach a’75 z przeliczeniem
wymaganej ilosci na 800 op. a’75 szt.?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza kieliszki do lekéw pakowane a’75 sztuk, natomiast Zamawiajacy nie wyraza zgody
na wyceng opakowania. Zgodnie z rozdzialem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie cen jednostkowych
z dokfadnoscia do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena jednostkowa jest
elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze
podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i wartos¢ brutto powinny byé podane w formacie 0,00 zt,
tj. z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 136

Dotyczy Zadanie 8, poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania pensety o dtugosci 12,5cm?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 137

Dotyczy Zadanie 8, poz. 5

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania szpatutek drewnianych w rozmiarze: dt. 150 mm x
szerokos¢ 18 mm?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 138

Dotyczy Zadanie 8, poz. 5

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania ceny za opakowanie a’ 100 szt. z przeliczeniem wymaganej
ilosci na 200 op. a’100 szt.?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wycene opakowania. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie
cen jednostkowych z doktadnoscia do czterech miejsc po przecinku dla wyrobow masowych, gdzie cena
Jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena
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na fakturze podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i wartos¢ brutto powinny by¢ podane w formacie
0,00 z, tj. z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 139

Dotyczy Zadanie 8, poz. 7

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania ceny za opakowanie a’ 144 szt. z przeliczeniem wymaganej
ilosci na 17 op. a’144 szt.?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wycene opakowania. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie
cen jednostkowych z dokladnoscig do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena
na fakturze podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i warto$¢ brutto powinny by¢ podane w formacie
0,00 z, tj. z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 140

Dotyczy Zadanie 8, poz. 19

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania kotdry grzewczej typu 542 w rozmiarze 107c¢cm x 91cm,
zamiast koldry grzewczej typu 522 (rozmiar 188cm x 61cm), ktora zostata wycofana z produkeji ?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga kotdry grzewczej kompatybilnej z dmuchawa Bair Hugger bedaca na wyposazeniu
Zamawiajacego.

Pytanie nr 141

Dotyczy Zadanie 8, poz. 20

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania okularkéw do fototerapii z obwodem gtowki 20-25¢m?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 142

Dotyczy Zadanie 8, poz. 21

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania okularkéw do fototerapii z obwodem gtowki 26-32cm?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 143

Dotyczy Zadanie 8, poz. 22

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania okularkéw do fototerapii z obwodem glowki 33-38cm?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 144

Dotyczy Zadanie 8, poz. 25

Prosimy Zmawiajacego o wydzielenie ww. pozycji do odrebnego pakietu, co umozliwi Zamawiajacemu
uzyska¢ wigcej konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 145

Dotyczy Zadanie 8, poz. 34

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos$¢ zaoferowania zestawu laryngologicznego bez pensety?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 146

Dotyczy Zadanie 8, poz. 34

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania zestawu laryngologicznego ze sterylng penseta pakowana
oddzielnie? Catos¢ w woreczku foliowy?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 147

Dotyczy Zadanie 8, poz. 35, 36

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wkladéw uszczelnianych automatycznie po uruchomieniu ssania bez
koniecznosci weiskania wktadu na kanister, posiadajacy uniwersalny dwufunkcyjny port o $rednicy 7,2/12mm,
dajacy mozliwos¢ odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy facznik katowy
umozliwiajacy podigczenie drenéw o réznych $rednicach), pokrywa posiadajaca port dostgpowy o Srednicy
wewnetrznej 25mm do wsypywania proszku zelujacego w saszetkach lub pobrania wydzieliny do badan, wklad
Jest wyposazony w filtr przeciwbakteryjny i zastawke hydrofobowa zabezpieczajaca zrédlo ssania przed
zalaniem, uchwyt petlowy oraz zintegrowana z pokrywa zatyczka do zamknigcia portu po zakofczeniu ssania,
wklad bez zawartosci PCV - takich jak dostarczane dotychczas — poniewaz obecne wymagania dotyczgce
wkladow nie potwierdzajg kompatybilnosci z osprzetem bedacym na wyposazeniu Szpitala.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 148

Dotyczy Zadanie 8, poz. 35, 36

Czy Zamawiajacy oczekuje zeby, kazdy wkiad posiadat tacznik katowy o zakoniczeniu schodkowym ktéry
znajduje si¢ na porcie pacjenta stuzacy do podiaczenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup
tacznikéw umozliwiajacych podtaczenie drenu?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 149

Dotyczy Zadanie 8, poz. 37

Prosimy o dopuszczenie drenu do ssaka o $rednicy wewnetrznej 6mm, tak jak dotychczas uzywane.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 150

Dotyczy Zadanie 8, poz. 38

Prosimy o dopuszczenie drenu do ssaka o Srednicy wewnetrznej 7mm, tak jak dotychczas uzywane.
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 151

Dotyczy Zadanie 9, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szczoteczki do cytologii o dhugosci catkowitej 19,6cm, dtugosci
wlosia w najdtuzszym miejscu 20mm, szerokosci wlosia 18mm.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 152

Dotyczy Zadanie 9, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania testow rownowaznych posiadajacych bardzo fatwy i wygodny dostep
do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem, wyposazonym Ww specjalny ogranicznik
zabezpieczajgcy przed samoczynnym przesunieciem i wypadnigciem. Testy sa obecnie uzywane przez
Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga testow zgodnych z opisem przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie nr 153

Dotyczy Zadanie 9, poz. 5

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ zaoferowania ceny za opakowanie a” 100 szt. z przeliczeniem wymagane;j
ilosci na 16 op. 2’100 szt.?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wycene opakowania. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie
cen jednostkowych z doktadnoscia do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena
na fakturze podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i wartos¢ brutto powinny by¢ podane w formacie
0,00 z4, tj. z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 154

Dotyczy Zadanie 9, poz. 6

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania ceny za opakowanie a” 100 szt. z przeliczeniem wymaganej
iloscina 16 op. a’100 szt.?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wyceng opakowania. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie
cen jednostkowych z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena
na fakturze podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i wartos¢ brutto powinny by¢ podane w formacie
0,00 zt, tj. z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 155

Dotyczy Zadanie 9, poz. 9

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania sterylnych zaciskaczy do pepowiny?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 156

Dotyczy Zadanie 9, poz. 10

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o dopuszczenie zestawu do wlewdw kontrastowych jelita grubego,
zestaw jednorazowego uzytku bez funkcji pomiarowej, z naniesiong orientacyjng skala. Worek z folii
kolostomijnej PVC 400x200mm, zamykany zawér wlewu @ 29mm, zawor spustowy z kulka zamykajaca @
6mm, $rednica drenu @ 8mm, dtugos¢ drenu 1700mm, zacisk regulujacy przeptyw 55x29mm, fartuszek
ostaniajacy reke @ 210mm. Kazdy zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papier folia. Dostgpny w
wersji sterylnej lub niesterylnej.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 157

Dotyczy Zadanie 9, poz. 17

Prosimy Zmawiajacego o wydzielenie ww. pozycji do odrebnego pakietu, poniewaz opisany zestaw zostat
wycofany z produkcji przez producenta i nie ma zamiennika.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.
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Pytanie nr 158

Dotyczy Zadanie 9, poz. 19

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$é zaoferowania ceny za opakowanie a’ 50 kopert po 3 paskéw z
przeliczeniem wymaganej ilosci na 267 op. a’50 kopert zawierajacych 3 paski?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wyceng opakowania. Zgodnie z rozdzialem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie
cen jednostkowych z doktadnoscia do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena
Jjednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowe;j i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena
na fakturze podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i wartoé¢ brutto powinny by¢ podane w formacie
0,00 z4, tj. z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 159

Dotyczy Zadanie 9, poz. 22

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosé zaoferowania worka na wymiociny bez absorbentu, posiadajacego
szeroki, wygodny otwor wlotowy zapobiegajacy rozlaniu tredci. Wykonany przejrzystego materiatu
pozwalajgcego na wizualne zbadanie tresci wewnatrz torby, w tym krwi. Plastikowa obrecz umozliwia tatwy
chwyt i obstuge, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia. Wytrzymaty worek o pojemnosci 1.5L, skalowany co
100 ml. Funkeja "Twist & lock" na obreczy umozliwia bezpieczne zamknigcie worka po uzyciu;

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 160

Dotyczy Zadanie 9, poz. 22

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania worka na wymiociny o pojemnosci 1,5 litra?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 161

Dotyczy Zadanie 12, poz. 9

Czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania papieru oryginalnego czy dopuszcza mozliwo$é zaoferowania
zamiennika?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy wymaga papieru oryginalnego.

Pytanie nr 162

Dotyczy Zadanie 12, poz. 16

Czy Zamawiajacy dopusci papier w rozmiarze 57 x 20m?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy wymaga papieru zgodnego z opisem przedmiotu zamdwienia.

Pytanie nr 163

Dotyczy Zadanie 12, poz. 18

Prosimy o podanie rozmiaru papieru co pozwoli na zaoferowaé papier zgodny z oczekiwaniem Zamawiajgcego.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy oczekuje papieru termicznego FLOMEX typu W-SEIKO do badan urologicznych o szerokosci
17 cm.

Pytanie nr 164

Dotyczy Zadanie 12, poz. 19

Prosimy o podanie rozmiaru papieru co pozwoli na zaoferowaé papier zgodny z oczekiwaniem Zamawiajacego.
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy oczekuje papieru do EKG MAC 2000 o szerokosci 205 mm.
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Pytanie nr 165

Dotyczy Zadanie 12, poz. 23

Czy Zamawiajacy dopusci opatrunek wykonany z widkniny bez okienka w rozmiarze 6cm x 8cm?
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrgbnego pakietu.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dopuszczenie oraz wydzielenie.

Pytanie nr 166

Dotyczy Zadanie 16, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania ceny za opakowanie a’ 20 szt. z przeliczeniem wymaganej
ilosci na 20 op. a’20 szt.?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wycene opakowania. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie
cen jednostkowych z doktadnos$cia do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena
na fakturze podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i wartos¢ brutto powinny by¢ podane w formacie
0,00 zt, tj. z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 167

Dotyczy Zadanie 19

Czy zamawiajacy dopusci wycene ostrzy w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymagane;j
ilosci?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wyceng opakowania. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie
cen jednostkowych z doktadnoscia do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bgdzie umieszczana, jako jednostkowa cena
na fakturze podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i wartos¢ brutto powinny by¢ podane w formacie
0,00 z1, tj. z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 168

Dotyczy Zadanie 25, poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania ceny za opakowanie a’ 25 szt. z przeliczeniem wymaganej
ilosci na 40 op. a’25 szt.?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wyceng opakowania. Zgodnie z rozdziatem IX SIWZ dopuszcza si¢ podanie
cen jednostkowych z dokladnoscig do czterech miejsc po przecinku dla wyrobéw masowych, gdzie cena
jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie bedzie umieszczana, jako jednostkowa cena
na fakturze podczas realizacji umowy. Cena jedn. brutto i warto$¢ brutto powinny by¢ podane w formacie
0,00 z1, tj. z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 169

Dotyczy Zadanie 25, poz. 6

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania zestaw z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w
rozmiarze CH 15 o dlugosci 65cm? Pozostale wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 170

Dotyczy Zadanie 25, poz. 8

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania aplikatora drewnianego, czy wykonanego z polistyrenu.
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ.
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Pytanie nr 171

Zadanie 1 Pozycja 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilzania w pojemnosci 500ml z adapterem do
przeptywomierza i wbudowanym portem do podtaczenia drenu tlenowego fatwej konstrukcji otwarcia, zbiornik
zawiera na dnie rozpylacz. Przydatnos¢ wody po otwarciu do 30 dni. Zwracamy uwage ,ze Zamawiajacy zna i
stosuje z powodzeniem wyzej wymieniony produkt.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na dostarczenie wody
sterylnej w pojemnosci 500-650ml w zadaniu 1 poz. 2 SIWZ.

Pytanie nr 172

Zadanie 1 Pozycja 1

Z uwagi na fakt, ze na rynku medycznym dostepne s pojemniki ze sterylng woda do inhalacji o réznym zakresie
pojemnosci, zwracamy si¢ z prosbg o podanie zapotrzebowanej ilosci wody w ml oraz dopuszczenie
mozliwosci wyceny (zmiang jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 10 ml, wraz z odpowiednim
przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiazanie pozwoli na
rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawcéw, a jednoczesnie pozwoli naszej firmie na ztozenie waznej i
konkurencyjnej cenowo oferty

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 173

Zadanie 1 Pozycja 2

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy nie zaszta omylka, czy Zamawiajacy oczekuje wody sterylnej w
pojemnosci 500-650m1?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy potwierdza, ze oczekuje wody sterylnej w pojemnosci 500 — 650 ml.

Pytanie nr 174

Zadanie 1 Pozycja 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilzania w pojemnosci 500ml z adapterem do
przeptywomierza i wbudowanym portem do podtaczenia drenu tlenowego tatwej konstrukcji otwarcia, zbiornik
zawiera na dnie rozpylacz. Przydatnos¢ wody po otwarciu do 30 dni. Zwracamy uwage ,ze Zamawiajacy zna i
stosuje z powodzeniem wyzej wymieniony produkt.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 175

Zadanie 1 Pozycja 2

Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylng woda o dwukomorowej
budowie zabezpieczajacej przed osadzaniem si¢ czasteczek wody wewnatrz drenu tlenowego?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 176

Zadanie 1 Pozycja 2

Czy cisnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieé czulo$¢ minimum 282 cm H20 z
uruchomieniem dzwigkowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiedznych
wartosci przeptywu tlenu?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza, natomiast nie wymaga.
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Pytanie nr 177

Zadanie 1 Pozycja 20

Prosimy o dopuszczenie autonomicznego zestawu transfuzji po operacji jak ponizej: Sterylny zestaw do
autotransfuzji pooperacyjnej sktadajacy si¢ z: dwoch drenéw z trokarami, mieszka min.125ml; z zastawka
przeciwzwrotng, worka na krew z filtrem max 200 u o poj.700ml z zastawka przeciwzwrotng, portem
dokrecanym. Aparatem do przetoczen dostosowanym do zestawu z filtrem 175/40/10, worek drenazowy o
poj.700ml z zastawka przeciwzwrotna, opatrunek z warstwa hydrokoloidu.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 178
Zadanie 1 Pozycja 21
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka na krew do autonomicznego zestawu do operacji z filtrem max

200 mikronéw, poj 700ml z zastawka i bialg tylng $ciana.
Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 179

Zadanie 1 Pozycja 24

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy Zamawiajacy dopuszcza zel do cewnikowania posiadajacy w
swoim skladzie szkodliwe substancje konserwujace takie jak parabeny, ktore sa substancjami wnikajacymi
przez skore oraz blony sluzowe akumulujac si¢ w organizmie i powodujac objawy alergiczne, sg tez rozwazane
jako czynnik mutagenny ?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga produktu zgodnego z trescia SIWZ.

Pytanie nr 180

Zadanie 1 Pozycja 24

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy zel do cewnikowania ma by¢ sterylizowany parg wodng?
Pragniemy nadmieni¢ iz zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje zaburzenia
struktury tancuchéw i zwigkszenie lepkosci produktu, natomiast nizsza dawka sterylizacji nie zapewnia
sterylnosci produktu i nie jest zgodna z rekomendacja EU. Proces sterylizacji parowej pozwala na zapewnienie
3 letniego terminu przydatnosci do uzycia, nie sg stosowane dodatkowe substancje konserwujace.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy wymaga produktu zgodnego z trescig SIWZ.

Pytanie nr 181

Zadanie 1 Pozycja 27

Prosimy o sprecyzowanei czy kaniula ma posiada¢ system mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej
PU (MVTR — min. 1500g/m?/24h) z wycigeciem na zawor Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do
prowadzenia linii?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga kaniuli zgodnej z opisem przedmiotu zamowienia.

Pytanie nr 182

Zadanie 1 Pozycja 27

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kaniuli dotgtniczej krétkiej do tetnicy promieniowej, ktora byé
wykorzystywana do pobierania probek krwi tetniczej oraz przy inwazyjnym pomiarze cisnienia tetniczego krwi
potaczonej, z zabezpieczeniem , z zaworem odcinajacym obrotowym ze wskaznikiem on/off , ze skrzydetkami
ulatwiajacymi mocowanie cewnika, wykonana z poliuretanu, kontrastujgca w RTG, 20G x 45 mm, opakowanie
bezposrednie: 1 szt./op. medyczny jatowy, jednorazowy, wolny od lateksu, wolny od ftalanow (DEHP)
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga kaniuli zgodnej z opisem przedmiotu zamdwienia.
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Pytanie nr 183

Zadanie 1 Pozycja 28

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy powierzchnia do dezynfekcji portu bezigtowego ma by¢ jednolita
materialowo?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wymaga produktu zgodnego z opisem przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 184

Zadanie 1 Pozycja 28

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy zawor ma nie wywotywac refluksu krwi do $wiatla cewnika, czyli
ma posiada¢ neutralne cisnienie przy odfagczaniu od zaworu koncéwki luer?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy potwierdza, ze zawor ma nie wywotywac refluksu krwi do $wiatla cewnika.

Pytanie nr 185

Zadanie 1 Pozycja 28

Prosimy o dopuszczenie zaworu o predkosci przeptywu 165ml/min do podigczenia u pacjenta na min. 700 uzyé
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 186

Zadanie 1 Pozycja 28

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy beziglowy dostep do linii powinien mie¢ objeto$é wypeienia
maksymalnie 0,1 ml?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 187

Zadanie 1 Pozycja 29

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rampy pigciodroznej wielokolorowej (kraniki w kolorze jasno
niebieskim, zéttym, biatym, zielonym, ciemnoniebieskim), wykonanej z polisulfonu, do zastosowania w
intensywnej opiece medycznej firmy Codan, z réznokolorowymi zatyczkami do podlaczenia az do 5
dodatkowych linii infuzyjnych, wyposazonej w jeden meski oraz 6 zefiskich Luer-Lock adapteréw,
gwarantujacych bezpieczne potaczenie, z korkami ochronnymi utrzymujacymi sterylno$¢ konektora,
nietoksycznej, pirogennej, pokrettami z optycznym indykatorem pozycji co 45stopni otwarty-zamkniety,
pokrettami obracanymi o 360stopni.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 188

Zadanie 1 Pozycja 30

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rampy tréjdroznej wielokolorowej (kraniki w kolorze niebieskim,
bialym z6ttym), wykonanej z polisulfonu, do zastosowania w intensywnej opiece medycznej, z
réznokolorowymi zatyczkami do podtaczenia do 3 dodatkowych linii infuzyjnych firmy Codan wyposazonej
w jeden meski oraz 4 zenskich Luer-Lock adapteréw, gwarantujacych bezpieczne polaczenie, korki ochronne
utrzymujace sterylno$¢ konektora, nietoksycznej, pirogennej, pokrettami z optycznym indykatorem pozycji co
45stopni otwarty-zamkniety, pokrettami obracanymi o 360stopni.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 189

Zadanie 1 Pozycja 31

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania wenflonu dla noworodkéw wykonanych z podwojnie oczyszczonego
teflonu PTFE bez paskow rtg, widocznych w aparacie usg, spetniajacego pozostate wymogi siwz.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 190

Zadanie 1 Pozycja 31

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule majg by¢ wyposazone w dodatkowy zdejmowalny uchwyt utatwiajacy
wprowadzenia kaniuli?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajagcy wymaga wenflondw zgodnych z opisem przedmiotu zamowienia.

Pytanie nr 191

Zadanie 1 Pozycja 31

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule maja si¢ cechowa¢ przeptywem 13ml/min, co zapobiega przewodnieniu
pacjenta?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga wenflonéw zgodnych z opisem przedmiotu zamdéwienia.

Pytanie nr 192

Zadanie 1 Poz.35-45

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych cewnikow foley w opakowaniach folia/folia, spetiajacych
pozostate wymogi siwz.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 193

Zadanie 1 Poz.67-69:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki majg by¢ wykonane z pottwardego silikonowanego lateksu?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 194

Zadanie 1 Poz.70-72

Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki maja posiada¢ mandryn metalowy lub nylonowy do wyboru przez
Zamawiajacego kazdorazowo przy skladanym zamowieniu?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga cewnikow zgodnych z opisem przedmiotu zamdowienia.

Pytanie nr 195

Zadanie 1 Poz.76

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktéw mikrobiologicznie czystych, spetniajacych pozostate wymogi
siwz. Nadmieniamy, iz nie ma przestanek klinicznych do stosowania sterylnych produktéw do podazy
niesterylnego tlenu.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 196

Zadanie 1 Poz. 761771781 79:

Prosimy o sprecyzowanie czy produkty maja by¢ catkowicie pozbawione DEHP i BPA?
Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga produktu zgodnego z trescig SIWZ.
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Pytanie nr 197

Zadanie 2 Poz 1:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego z wymiennikiem ciepla, o
skutecznosci filtracji p/bakteryjnej >99,9998%, p/wirusowej >99,999%, oporze przeptywu 1,2 cm H20 przy 30
I/min), pozostate parametry jak w SIWZ

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 198

Zadanie 2 Poz 1:

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego o poziomie nawilzania 32 mg
H20/1 przy VT=250 ml, 30 mg H20/1 przy VT=500 ml, o skutecznosci filtracji przeciwbakteryjnej 99,9999 %,
p/wirusowej 99,998 %, opér przeptywu 2,2 cm H20 przy przeptywie 60 I/min, (0,9 cm H20 przy przeptywie
30 I/min), waga 17 g, przestrzen martwa 34 ml.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 199

Zadanie 2 Poz 2:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego ze ztaczem prostym, masie
16 g, biologicznie czystego do uzytku 24 godzinnego, pozostate parametry jak w SIWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 200

Zadanie 2 Poz 4:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie jest w stanie ustosunkowaé si¢ do pytania, poniewaz Wykonawca nie zamiescit jego drugiej
czesci.

Pytanie nr 201

Zadanie 2 Poz 5: :

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie obwodu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do
znieczulania dla dorostych, $rednica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciagliwy w zakresie od 0,6
m do dlugosci 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciggliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy
worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie polaczone. J ednorazowy,
mikrobiologicznie czysty, bez ftalanéw, czas uzycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 202

Zadanie 2 Pozycja 8

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zestawu :

Zestaw do toalety jamy ustnej zawierajacy w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gabki impregnowane z
poprzecznym pofatdowaniem z odsysaniem, z 1 otworem ssacym, z zagieta koncowka oraz z uko$ng manualng
zastawka do regulacji sity odsysania,1 gabka-aplikator. Kazde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister z
wyprofilowang przegroda petni jednoczesnie funkcje pojemnika na ptyn. Plus Szczoteczka do zebow z
odsysaniem, z pozioma manualna zastawka do regulacji sily odsysania, z 3 otworami ssacymi, oraz z
pofatdowana gabka na gérnej powierzchni.

Pakowana pojedynczo.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 203

Zadanie 2 Pozycja 8

Prosimy zamawiajacego o wyjasnienie czy oczekuje zestawu zarejestrowanego jako wyrob medyczny klasy
Ia?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie oczekuje zestawu zarejestrowanego jako wyréb medyczny klasy I1a?

Pytanie nr 204

Zadanie 2 Pozycja 12.

Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie czepka jak dotychczas stosowany: Czepek do mycia glowy pacjenta,
nie wymagajacy dodatkowego namoczenia glowy, bez splukiwania, z dwuwarstwowa strukturg czepka:
zewnetrzng foliowg wykonang z polietylenu i wewngtrzng warstwa nawilzonej warstwy absorpcyjnej

o gramaturze 160 g/mz, zawierajacy w skladzie: 150g (+/- 10g) nie wymagajacego sptukiwania roztworu
z zawartosciag wody, simetikonu, sktadnikow zapobiegajacych powstawaniu elektrycznosci statycznej, bez
lateksu, w opakowaniu zapewniajagcym mozliwos¢ podgrzewania w kuchence mikrofalowej od 30 sekund przy
mocy 750 W.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 205

Zadanie 5 Pozycja 53

Czy maski krtaniowe majg by¢ wolne od szkodliwych zwigzkéw: DEHP i BPA, cechy potwierdzone na
opakowaniu jednostkowym ?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajgcy wymaga produktu zgodnego z trescig SIWZ.

Pytanie nr 206

Zadanie 5 Pozycja 53 ‘

Czy poprzez barwny kod rozmiaréw Zamawiajacy rozumie rozmiar maski kodowany réznym kolorem mankietu
i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce
oddechowej?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 207

Zadanie 5 Poz 1-17:

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie sterylnych rurek intubacyjnych z termoplastycznego PCV
w rozmiarach od 3-10 co pét.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 208

Zadanie 5 Poz 1-17:

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymagana rurka intubacyjna ma by¢ wolna od DEHP oraz
posiada¢ zakonczenie rurki wygiete i wyprofilowane w ksztalcie zapobiegajagcym odstawaniu koficowki rurki
od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu co minimalizuje ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych
podczas intubacji?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy wymaga produktu zgodnego z trescig SIWZ.

Pytanie nr 209

Zadanie 5

Pozycja 54-57. Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie pozycji 54-57 do osobnego pakietu, pozwoli to na
ztozenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawcow.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie.
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Pytanie nr 210

Zadanie 3

Pozycja od 13 do 19. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie maski: Maska krtaniowa Jjednorazowego uzytku,
sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci uzebrowania chronigcego przed
mozliwo$cia wklinowania nagtosni oraz z luznym niewbudowanym na catej dtugosci rurki oddechowej drenem
do napeniania mankietu co chroni przed mozliwoscia przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne
oddalenie drenu od zgbow pacjenta. Maska bez zawartoéci lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z
oznaczeniami na opakowaniu pojedyficzym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w c¢m oraz pozioma linig
znaczniki glgbokosci potozenia maski. Na opakowaniu pojedyficzym graficzna instrukcja obstugi.

W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg)Fioletowa; dla roz 1,5 (5-
10kg)Pomarariczowa; dla roz 2 (10- 20kg)niebieski; dla roz 2,5 (20-30kg)biaty; dla roz 3 (30-50kg)zielony; dla
roz 4 (50-70kg)Zétty i dlaroz 5 (70-1 00kg)czerwony. Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego
oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedyficzym i baloniku kontrolnym.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 211

Zadanie 16

Pyt.1 Prosimy o dopuszczenie petli naczyniowych o dlugosci 46 cm zamiast wymaganej 43,5cm pakowanych
sterylnie po 2 szt z mozliwoscig wyceny za 2 szt i z odpowiednim przeliczeniem ilosci (200 op po 2 szt zamiast
400 szt). Pozostate wymogi zgodne z SIWZ. Zgoda Zamawiajacego pozwoli na zlozenie waznej
i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 212

DOTYCZY PAKIETU NR 13 POZ.NR 1

Czy Zamawiajacy dopusci Neutralna elektrodg jednorazowego uzytku dla dorostych, dzielona o Powierzchni
aktywnej 103 cm2, o powierzchni ogélnej 168cm2, uniwersalng dla dzieci i dorostych ?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 213

DOTYCZY PAKIETU NR 13 POZ.NR 3

Czy Zamawiajacy dopusci Uchwyt elektrody czynnej dt. kabla 5 m do ostrza $r. 4 mm koficowka kompatybilna
z aparatem EMED ?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza.

Ponadto Zamawiajgcy zmienia tre§¢ SIWZ w spos6b nastepujacy:

W § 2 w pkt. 1 wzoru umowy dodaje sie ppkt. 4) w brzmieniu: ,, realizowania dostaw sukcesywnych przedmiotu
umowy zgodnie ze zlozonym zamdwieniem pod wzgledem ilosciowym i asortymentowym. Zakazuje sie
dzielenia zlozonego przez Zamawiajacego zaméwienia i realizowania go w czesciach. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru towaru rozbieznosci pomigdzy ztozonym zamdéwieniem,
a dostarczonym towarem, Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié odbioru towaru. Podzielenie zaméwienia
zlozonego przez Zamawiajacego i dostarczenie go do Zamawiajgcego w czesciach mozliwe jest tylko
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy pod warunkiem zachowania umownego terminu dostawy”.
Pozostate ppkt. otrzymujg numeracje chronologiczna.

33



W § 4 wzoru umowy dodaje si¢ pkt. 3 i 4 w brzmieniu:

3. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi na podstawie faktury zbiorczej za dany miesiac
wystawianej przez Wykonawce w terminie do 5 dnia nastgpnego miesigca za miesigc poprzedni, na kwote
nalezng Wykonawcy z tytulu zrealizowanych dostaw sukcesywnych w miesigcu, ktérego faktura zbiorcza

dotyczy™.

4. Wykonawca do faktury zbiorczej za dany miesiac, zataczy dokument potwierdzajacy zrealizowanie dostaw
sukcesywnych w miesigcu, ktorego faktura zbiorcza dotyczy. W ww. dokumencie umieszczone beda min.:
nazwa przedmiotu umowy (zgodna z nazwa podang w Formularzu cenowym w kolumnie ,,Nazwa przedmiotu
zaméwienia™), ilos¢, cena jedn. netto, cena jedn. brutto, stawka VAT, wartos¢ VAT, wartos¢ brutto, data
dostawy oraz potwierdzenie jej odbioru™.

Pozostale pkt. otrzymujg numeracje chronologiczna.

Zamawiajacy wskazuje, iz niniejsze wyjasnienia stanowia integralna czes¢ SIWZ. Wykonawca
w swojej ofercie zobowigzany jest do wskazania, ze uwzglednia rozwiazania o parametrach
dopuszczonych w drodze niniejszych wyjasnien. Brak takiego wskazania zostanie uznany za
zaoferowanie rozwigzan o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym stanowiacym zalacznik do
SIWZ. Zamawiajacy zastrzega, iz pozostale zapisy dotyczace przedmiotu zamoéwienia, ktore zostaly
okreslone w SIWZ i ktore nie byly przedmiotem powyzszych pytan pozostaja bez zmian.
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